
宜蘭縣羅東地政事務所

簡易距離基線場(59M)調查表

基本資料

建置單位 羅東地政事務所

地點

(填寫至鄉鎮市區)
羅東鎮

位置概述

（請填寫位置概略

描述）

羅東地政事務所前人行道

建置日期 105.05

最近一次施測標準距離所使用的儀器

廠牌 TOPCON 型號 GPT-3103N 序號 8U2013

最近校正日期 105.03.24 校正報告編號 C201603180101

參考標準距離 (m)
檢測日期 105.05.16

 0 - 5 5.001

0 - 23 22.999

0 - 31 31.002

0 - 59 58.972

5 - 23 17.998

5 - 31 25.999

5 - 59 53.969

填表說明︰

1. 每個基線場請填寫 1 份。

2. 位置概述請填寫位置說明︰如 OO 縣 OO 鄉地籍圖重測辦公室前的人行道。

3. 請檢附 3 張現場照片(近景、遠景及點位特寫）。



概略地圖

圖上概略座標(121.76754,24.67726)
近景

遠景



點位特寫






